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บทคัดยอ

การประเมินวิธี Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) และ Indirect 
Hemagglutination Assay (IHA) สํ าหรับตรวจหาแอนติบอดีตอเชื้อเลปโตสไปรา โดยใชแอนติเจน
ชนดิละลายนํ้ าที่สกัดจากเชื้อเลปโตสไปรา ซีโรวาร ปตตาเวีย ไดแก heat stable antigen (HEA), 
sonicated antigen (SA) และ deoxycholate extracted antigen (DEA)  เมือ่ทดสอบกับซีร่ัมของ
ผูปวยจํ านวน 178 ตัวอยางจากผูปวยโรคเลปโตสไปโรซสิ 85 ราย และผูปวยที่ไมไดปวยเปนโรค
เลปโต สไปโรซิสอีก 202 ราย พบวา วิธี SA-IHA ใหความไวสูงสุด รอยละ 98.8 รองลงมาคือวิธี 
SA- ELISA-IgM และวิธี DEA-ELISA-IgM มคีวามไวรอยละ 97.6 เทากัน ขณะที่วิธี SA-ELISA-
IgM   มคีวามจ ําเพาะสูงสุดรอยละ 96.5 รองลงมาคือวิธี DEA-ELISA-IgM และวิธี SA-IHA มี
ความจ ําเพาะรอยละ 94.1 เทากัน สวนการทดสอบ ELISA-IgG มคีวามไวและความจํ าเพาะคอน
ขางตํ ่า ไมเหมาะที่จะนํ ามาใชในการตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซสิในมนุษย การศึกษาแบบแผน
โปรตีนของแอนติเจนแตละชนิดพบวาแอนติเจนทั้งสามชนิดมีโปรตีนที่มีนํ้ าหนักโมเลกุลเทากันอยู 
2 แถบ คือโปรตนีที่มีนํ้ าหนักโมเลกุล 68 และ 60 กิโลดาลตัน ซึ่งควรตองมีการศึกษาคุณสมบัติ
ของโปรตีนทั้งสองแถบตอไป โดยสรุปทั้งวิธี ELISA-IgM ทีใ่ชแอนติเจน SA และ DEA และวิธี IHA 
ทีใ่ชแอนติเจน SA สามารถน ําไปใชในการตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซิสในมนุษยไดไมแตกตาง
กนัมากนัก และแอนติเจน SA เปนแอนตเิจนทีเ่หมาะสมที่สุดสํ าหรับการนํ ามาใชในการพัฒนาการ
ทดสอบเพือ่วินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซิสดวยวิธี ELISA-IgM และ IHA
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Abstract

Evaluation of enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) and indirect 
hemagglutination assay for detection of leptospiral antibody were performed using three 
different soluble antigens extracting from Leptospira interrogans serovar Bataviae 
including heat stable antigen (HEA), sonicated antigen (SA) and deoxycholate extracted 
antigen (DEA). One hundred seventy-eight sera from 85 confirmed leptospirosis cases 
and 202 non-leptospirosis cases were examined.  SA-IHA showed the highest sensitivity 
of 98.8% followed by SA-ELISA-IgM and DEA-ELISA-IgM which showed an equal 
sensitivity of 97.6%.  While SA-ELISA-IgM was the most specific (96.5%) test followed by 
DEA-ELISA-IgM and SA-IHA which gave an equal specificity of 94.1%. The ELISA-IgG 
tests were lesser sensitive and specific than the others. These data indicated that the 
ELISA-IgG tests were not suitable to use as diagnostics tests for acute leptospirosis in 
human.  The study of SDS-PAGE of each antigens was examined, the identical 
molecular weight of 2 protein bands of 68 and 60 kiloDalton were found in all three 
antigens.  The properties of these two identical proteins should be studied further.  In 
conclusion, both the ELISA-IgM tests using SA and DEA and the IHA using SA are not 
different in diagnosis of human leptospirosis.  SA is the most suitable antigen for 
detection of leptospiral antibody by  ELISA-IgM and IHA.


