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รูปที่ 1 แสดงการทดสอบการตอบสนองตอความถี่ของไมโครโฟนของเครื่องวัดระดับความเขม
เสียง (sound level meter) โดยใหกํ าเนิดสัญญาณคลื่นไซน ขนาด  5 Vp-p ความถี่ 100 ถึง
5,000 Hz
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