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บทที่ 3

การออกแบบและสรางวงจรขยายสัญญาณเสียงเตนของหัวใจ

ในการฟงเสียงที่เกิดจากการเตนของหัวใจสามารถทํ าไดดวยการใชเครื่องหูฟง ซึ่งเปน
อุปกรณรูปกรวยวางแนบบนหนาอก เพื่อรวบรวมเสียงใหสงผานไปตามทอสายยางเพื่อปอนใหกับ
หขูองผูฟง เสยีงที่เกิดขึ้นจะแผวเบามาก ความเขมของเสียงจะสูงกวาความเขมที่คนสามารถไดยิน
ไมมากนกั ดังนัน้จงึไดเลือกใชคอนเดนเซอรไมโครโฟน ซึ่งมีใชงานทั่วไปอยูหลายชนิด เนื่องจาก
สัญญาณเสยีงทีเ่กดิจากการเตนของหัวใจมียานความถี่ต่ํ า และเห็นวามีขนาดเล็ก ราคาถูกและหา
ซือ้ไดโดยทัว่ไป ทั้งยังสามารถตอบสนองเสียงที่อยูในยานความถี่คอนขางตํ่ าได

ในการทํ าวิจัยครั้งนี้ต้ังเปาหมายไวที่จะพยายามพัฒนาเครื่องมือที่สามารถสรางขึ้นมาได
เองทัง้หมดเทาที่จะทํ าได ทั้งนี้เพื่อใหหลังจากสิ้นสุดการทํ าวิจัยนีแ้ลวจะตองไดเครื่องมือที่นํ าไปใช
งานไดสะดวกและชวยแพทยในการวินิจฉัยโรคไดอยางแมนยํ า จึงจํ าเปนตองหาทรานสดิวเซอรที่
เหมาะสมเพื่อแปลงสัญญาณเสียงใหเปนสัญญาณไฟฟา โดยพิจารณาจากไมโครโฟนที่มีใชงาน
ทัว่ไปหาไดงาย 2 ชนิด คือ ไดนามิกสไมโครโฟนและคอนเดนเซอรไมโครโฟน  ในขั้นแรกไดทดลอง
แบบงาย ๆ คือ หาไมโครโฟนมาแนบกับหนาอกใกลบริเวณของหัวใจ แลวใชออสซิลโลสโคปที่ทํ า 
roll mode ไดทํ าการวัดพรอมกับใชเครื่องขยายเสียงเพื่อทดสอบในดานการฟง ประกอบ
กับเปนที่ รู แลววาไดนามิกสไมโครโฟน  ไมสามารถตอบสนองไดดีที่ความถี่ต่ํ า เสียงเตนและการ
เคลื่อนไหวของหัวใจมีสวนขององคประกอบเชิงความถี่ที่ต่ํ าอาจลงไปตํ่ ากวาที่หูของคนปกติจะรับ
รู ได หลังจากการทดลองเบื้องตน ไดหันมามุงเนนที่จะใชคอนเดนเซอรไมโครโฟน

3.1 การวัดผลตอบสนองความถี่ของไมโครโฟนที่ใช

 เนื่องจากไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอรที่ใชในการพัฒนาเครื่องมือคร้ังนี้หาซื้อไดทั่วไป
ตามรานคาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ราคาถูกตัวละ 20-30 บาท เปนอะไหลสํ าหรับเครื่องเสียงทั่วไป 
คุณภาพในดานเสียงโดยใชวิธีการฟงดี แตผูจํ าหนายไมสามารถใหขอมูลทางเทคนิคประกอบ
อุปกรณได   ไดทํ าการวัดเพื่อใหแนใจวาผลตอบสนองทางความถี่ของไมโครโฟนที่ใชจะครอบคลุ
ยานความถี่เสียงสํ าหรับการประยุกตใชงานในครั้งนี้ คือต้ังแตประมาณ 30 Hz และสูงไมเกิน 1 
KHz ได
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อุปกรณที่ใชเปนตนกํ าเนิดเสียงประกอบดวยเครื่องกํ าเหนิดสัญญาณที่ใหสัญญาณไซด
ปรับความถี่ได วงจรขยายเสียงที่สามารถปรับอัตราการขยายได ชุดลํ าโพงที่มี subwoofer เพื่อให
ระดบัเสยีงออกมาสมํ่ าเสมอตลอดยานความถี่ที่สนใจโดยเฉพาะยานความถี่ต่ํ า ๆ ในการทดลอง
ไดเลือกใชชุดวงจรขยายเสียงและลํ าโพงของ cambridge sound works รุน SW320 มชีวงความถี่
42 Hz – 20 KHz  ในเบือ้งตนไดทํ าการวัดดูระดับเสียงที่ดังออกทางลํ าโพง จัดอุปกรณการทดลอง
ดังแสดงในภาพประกอบที่ 3-1 ปอนสัญญาณไซดทีม่ขีนาดคงที่ใหกับวงจรขยายเสียง สัญญาณที่
ปอนสามารถปรับความถี่ได สัญญาณที่ถูกขยายแลวขับลํ าโพงใหสงเสียงออกมาโดยรอบ ทํ าการ
วดัระดบัเสยีงดวยเครื่อง sound level meter ของ rion รุน NL31 ซึ่งวางอยูหนาลํ าโพงหางออกไป 
1 เมตร ระดบัเสียงที่วัดไดใชหนวย dB ผลของการวัดแสดงดวยกราฟในภาพประกอบที่ 3-2  โดยที่
สัญญาณที่ปอนใหกับวงจรขยายมีคา 100 mV

Function
generator

วงจรขยาย
เสียง

ลําโพง
Sound
level meter

1 m

                        ภาพประกอบที่ 3-1 การจัดวางอุปกรณเพื่อวัดแหลงกํ าเนิดของเสียง
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ภาพประกอบที่ 3-2 ระดบัเสยีงทีเ่ปลงออกจากลํ าโพงเมื่อปอนวงจรขยายดวยแรงดันคงที่

จากผลการทดลองจะพบวาระดับของเสียงที่เปลงออกจากลํ าโพงจะไมสมํ่ าเสมอตลอด
ยานความถีท่ีใ่ชงาน แตเมื่อนํ าไปใชเปนแหลงกํ าเนิดเสียงเพื่อทดสอบไมโครโฟนแลว สามารถปรับ
สัญญาณดานเขาเพื่อใหระดับของเสียงออกมาคงที่ตลอดยานความถี่ที่เราสนใจได

การวัดผลตอบสนองความถี่ของไมโครโฟนไดจัดอุปกรณทดสอบดังแสดงภาพประกอบที่ 
3-3 ซึง่ประกอบดวยแหลงกํ าเนิดเสียงตามที่แสดงไวในภาพประกอบที่ 3-1 แสดงจากดานหนาของ
แหลงก ําเนิดเสียงหางออกไป 1 เมตร จัดวางคอนเดนเซอรไมโครโฟนและ sound level meter ไว 
ตัวคอนเดนเซอรไมโครโฟนจะประกอบดวยวงจรดีซีไบอัส ต้ังไวที่ 2 V  วดัสญัญาณ AC ที่ออกจาก
ตัวไมโครโฟนดวยออสซิโลสโคปทํ าการปรับความถี่ของแหลงกํ าเนิดเสียงตลอดยานความถี่ที่
ตองการวดั และปรับระดับความดังของแหลงกํ าเนิดเสียงใหมีระดับความดังเกิดขึ้นที่ตํ าแหนงที่วาง
ไมโครโฟนใหคงที่ตลอดยานความถี่ที่แปรเปลี่ยนไป ผลการทดลองไดแสดงไวดวยกราฟในภาพ
ประกอบที ่3-4  ในรูปไดแสดงผลการตอบสนองของไมโครโฟนเมื่อระดับความดังของเสียงเกิดขึ้นที่
หนาไมโครโฟน 80 และ 90 dB  ในการทดสอบครั้งนี้ไมสามารถทํ าที่ความถี่ต่ํ าลงกวา 20 Hz ได 
เนือ่งจากการตอบสนองของลํ าโพงไมสามารถทํ าไดต่ํ ากวานี้
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แหลงกําเนิดเสียง Sound level meter

ไมโครโฟน

dc bias

1 m

ภาพประกอบที่ 3-3 การจัดอุปกรณเพื่อวัดผลตอบสนองความถี่ของไมโครโฟน

ภาพประกอบที่ 3-4 กราฟแสดงการตอบสนองของไมโครโฟนเมื่อใหระดับเสียงที่สงเขาไมโครโฟน
                             คงที่
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ไดท ําการทดสอบกับไมโครโฟนที่ซื้อมาจากแหลงเดียวกันจํ านวนไมต่ํ ากวา 5 ตัว ที่ระดับ
ความดัง 80 dB พบวาการตอบสนองเชิงความถี่ไมไดแตกตางกันอยางไร ความไวหรือสัญญาณ
ไฟฟาที่ดานออกของไมโครโฟนเมื่อระดับเสียงเขามาคงที่ในแตละตัวก็ไมไดแตกตางดวยตัวเลข
อยางเห็นไดเดนชัด

จากการทดสอบครั้งนี้สรุปไดวาสามารถนํ าคอนเดนเซอรไมโครโฟน ราคาถูกที่หาซื้อได
ในรานคาอเิลก็ทรอนกิสโดยเฉพาะจากกลุมตัวอยางที่ไดทํ าการทดสอบ เพื่อใชงานในการตรวจรับ
ฟงเสียงหัวใจได อยางไรก็ตามจากการสังเกตุพบวาไมโครโฟนยังสามารถตอบสนองตอความถี่ใน
ยานตํ่ ากวา 20 Hz ไดแตอุปกรณที่ใชในการวัดไมสามารถที่จะวัดไปถึง

     ภาพประกอบที่ 3-5  กราฟแสดงผลตอบสนองความถี่ชองเสียบไมโครโฟนของ ซาวดการด
                                    เมื่อใชอัตราการชักตัวอยางที ่8,000 Hz ขนาด 16 Bits
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จากการเก็บขอมูลเขาเครื่องคอมพิวเตอรในเบื้องตนนั้นไดใชชองเสียบไมโครโฟนของ 
ซาวดการดของเครื่องคอมพิวเตอร ในตัวซาวดการดเองมีฟวเตอรท ําหนาที่กรองสัญญาณความถี่
สูงเพื่อปองกันการเกิด aliasing โดยจะกํ าหนดฟวเตอรใหเองตามแตอัตราการชักตัวอยางที่เลือก
ใชงาน ไดทํ าการวัดผลตอบสนองความถี่ของชองเสียบนี้โดยปอนสัญญาณไซนขนาดคงที่ 20 mV 
จากยอดถึงยอด ทีค่วามถีต่างๆทีละความถี่แลวบันทึกสัญญาณเก็บไวในไฟล จากขอมูลที่บันทึก
ไว ตัวอยางผลการวัดเมื่อใชอัตราการชักตัวอยางที ่ 8,000 Hz ขนาด 16 bits แสดงไวในภาพ
ประกอบที่ 3-5 และตวัอยางผลการวัดเมื่อใชอัตราการชักตัวอยางที่ 11,025 Hz ขนาด 16 Bits 
แสดงไวในภาพประกอบที่ 3-6 จากกราฟตวัอยางทั้งสองแสดงคาเอาทพุทซึ่งเปนคาที่ผานออกมา
ทาง A/D ของการดนั่นเอง

จากการวัดพบวามีแบนดวิทอยูประมาณ 3 KHz และผลตอบสนองคอนขางราบเรียบตั้ง
แตความถีต่ํ่ ามากๆไปจนถึงประมาณ 1 KHz ซึ่งสามารถไดกับงานที่กํ าลังทํ าอยู เนื่องจากเสียงเตน
ของหัวใจและ murmur มียานความถี่ต่ํ าไมเกิน 1KHz

      ภาพประกอ
                       
บที่ 3-6   แสดงผลตอบสนองความถี่ชองเสียบไมโครโฟนของซาวดการด
              เมื่อใชอัตราการชักตัวอยางที่ 11,025 Hz ขนาด 16 Bits
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ไดทํ าการทดสอบคุณสมบัติของคอนเดนเซอรไมโครโฟน โดยวัดคาความตานทานกระแส
และแรงดันที่คอนเดนเซอรไมโครโฟนตานทานไดดังวงจรแสดงในภาพประกอบที่ 3-7  และกราฟ 
แสดงในภาพประกอบที่ 3-8 จากกราฟสามารถสรุปไดวาคอนเดนเซอรไมโครโฟน มีชวงไบอัสอยูที่
กระแส 0.2 mA และแรงดัน 1 V

ภาพประกอบที่ 3-7  วงจรทีใ่ชในการทดสอบหาความสัมพันธระหวางกระแสและแรงดัน
                              ของคอนเดนเซอรไมโครโฟน

        ภาพประกอบที ่3-8   กราฟที่ใชในการทดสอบหาความสัมพันธระหวางกระแสและแรงดัน
                             ของคอนเดนเซอรไมโครโฟน

A

V
+
-

Imic 10 - 20 kOhms

Vmic

0 -10 VMIC

Imic(mA)

Vmic(V)

1

0.2

2 - 3
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3.2 การยดึไมโครโฟนเพื่อใชงาน

เนื่องจากคอนเดนเซอรไมโครโฟนที่ใชในการพัฒนาสรางเครื่องตนแบบครั้งนี้มีลักษณะ
เปลอืยดงัแสดงในภาพถายอุปกรณสองช้ินในแถวลางในภาพประกอบที่ 3-9 อุปกรณแถวบนดาน
ซายแสดงการเขาสายไฟฟาเพื่อตอเขากับวงจรขยายและในเวลาเดียวกันสายไฟฟานี้เปนสวนนํ า
ไฟฟากระแสตรงเพื่อไบอัสใหกบั FET ในตัวไมโครโฟนดวย จากการทดลองพบวาอัตราขยายรวม
ของวงจรทั้งหมดมีคาคอนขางสูง จึงเกิดการออสซิลเลตเนื่องจากเสียงที่ออกจากลํ าโพงปอนกลับ
ไปทีไ่มโครโฟน แตเมื่อนํ าไมโครโฟนแนบติดกับหนาอกใหแนน ซึ่งในเบื้องตนนี้ใชมือจับยึดโดยตรง 
พบวาสามารถตัดการปอนกลับนี้ออกไปได อีกทั้งยังสามารถตัดเสียงรบกวนที่เกิดภายนอกรอบ
ขางได ในการใชงานจริงตอไป คงไมสามารถใชมือทํ าการจับยึดตัวไมโครโฟนได เนื่องจากตองใช
ไมโครโฟนหลายตวัแนบบนหนาอกที่หลายๆตํ าแหนงพรอมๆ กัน จึงตองมีอุปกรณเพื่อทํ าการยึด
ติดไมโครโฟนเขากับหนาอกและยึดใหแนนดวย

ไดท ําการทดลองสรางอุปกรณดังกลาวหลายวิธีดังแสดงไวในภาพถาย ในภาพประกอบที่ 
3-9 อุปกรณชิ้นบนขวาแสดงรูปกรวยที่ทํ าขึ้นดวยกาวซิลิโคนโดยเลียนแบบกรวยของเครื่องหูฟง 
stethoscope แลวใสตัวคอนเดนเซอรไมโครโฟนไวภายใน แผนไดอะแฟรมทํ าดวยกระดาษฉาบ
กาวซิลิโคน ในภาพประกอบที่  3-10 แสดงการใชกอนยางซึ่งไดจากการดัดแปลงจากแทงยางลบ
เปนตัวยึดจับไมโครโฟน โดยใชกอนยางรูปทรงสี่เหลี่ยมเจาะเปนรูใหพอดีกับตัวไมโครโฟน แลว
สวมไมโครโฟนเขาไปในรู รูที่เจาะนั้นมีทั้งแบบเจาะผานจนทะลุและแบบไมทะลุ และมีแบบเจาะไม
ทะลุแตจะมีรูเล็กๆ ดานหนาของไมโครโฟน ลักษณะกรวยที่ทํ าขึ้นสามารถกันเสียงรอบขางไดดีแต
ไมสะดวกในการยดึติดกับหนาอกอีกทั้งไมมีความแข็งแรงดีพอ  สวนการใชกอนยางหุมนั้นพบวา
ไมสามารถตัดเสียงรบกวนที่เกดิภายนอกรอบขางได

นอกจากนี้ยังไดทดลองสรางโดยใชจุบดูดสุญญากาศเพื่อใหเปนสวนที่ใชยึดไมโครโฟนเขา
กบัแผนหนาอกแตยังไมประสบความสํ าเร็จจึงไมไดมีภาพถายแสดงไว  สวนอุปกรณชิ้นขวาสุดใน
ภาพประกอบที่ 3-10 เปนแผนซลิิโคนที่ไดทํ าการทดลองใชปดผิวดานหนาของไมโครโฟนซึ่งพบวา
มผีลลัพธทีห่นาสนใจในการสงผานของเสียงเปนอยางมาก อยางไรก็ตามยังไมสามารถหาวิธีที่ดีที่
สุดไดในการยึดตัวไมโครโฟนโดยไมตองใชมือยึดจับ

ในภาพประกอบที่ 3-11 อุปกรณชิ้นขวาแสดงคอนเดนเซอรไมโครโฟนที่เขาสายไฟฟาไว
แลวและหุมดวยทอพลาสติกที่หดตัวเมื่อโดนความรอน ในเบื้องตนนี้ไดใชรูปแบบนี้เพื่อทดสอบดัก
จับเสียงการเตนของหัวใจ เพื่อใหไดมีขอมูลมาใชเพื่อการวิเคราะหกอนในเบื้องตน อุปกรณที่อยู
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ดานซายในรูปเดียวกันนี้แสดงหัวไมโครโฟนที่ใชดักจับเสียงหัวใจของเครื่องมือแพทยซึ่งเปนผลิต
ภัณฑที่มาจากประเทศญี่ปุน ซึ่งใชการยึดติดกับหนาอกโดยใชกระดาษกาวลักษณะกาวสองหนา 
จากการทดลองใชงานดูพบวาไมสามารถตัดเสียงรบกวนที่เกิดภายนอกรอบขางได

ภาพประกอบที่ 3-9  คอนเดนเซอรไมโครโฟนที่ใช และกรวยทํ าดวยกาวซิลิโคนที่พัฒนาขึ้น

ภาพประกอบที่ 3-10  กอนยางทรงสี่เหลี่ยมที่ใชในการยึดตัวไมโครโฟน
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         ภาพประกอบที่ 3-11 หวัไมโครโฟนทีใ่ชเพื่อทํ าการดักจับเสียงเทียบกับหัวไมโครโฟนที่เปน
                                         ผลิตภัณฑจากตางประเทศ

3.3 วงจรขยายเสียงเตนของหัวใจ

ในเบื้องตนไดประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสข้ึนเพื่อทํ าการขยายสัญญาณที่ไดจาก
ไมโครโฟน โดยมีองคประกอบตาง ๆ ดังแสดงเปนบล็อกในภาพประกอบที่ 3-12 และรายละเอียด
วงจรดังภาพประกอบที่ 3-13

ภาพประกอบที่ 3-12 บล็อกสวนประกอบตางๆ ที่ใช

ลําโพงวงจรขยาย
ไอซีสําเร็จรูป

วงจรขยาย
ทรานซสิเตอร

แหลงจายไฟตรง

ไมโครโฟน

ภาครับสัญญาณแอนะลอก
ของเคร่ืองคอมพิวเตอร
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ภาพประกอบที่ 3-13 รายละเอียดของวงจรอิเล็กทรอนิกสที่ใชงาน

รายละเอียดวงจรประกอบดวยวงจรดีซีเพื่อไปไบอัส FET ที่ฝงตัวอยูภายในตัวไมโครโฟน 
วงจรขยายทรานซิสเตอรแบบอิมิเตอรรวมตอตรงกับไมโครโฟน อัตราขยายที่ยานความถี่วิทยุมี
อัตราขยายแรงดนัประมาณ 50 เทาเพื่อขยายสัญญาณที่มาจากไมโครโฟน ใหสูงพอที่จะขับวงจร
ขยายเสยีงทีใ่ช IC สํ าเร็จรูปเพื่อขับลํ าโพง การคัปปลิงระหวางวงจรไดคํ านึงถึงความถี่ดานตํ่ าของ
สัญญาณเสียงที่ขยาย เสียงเตนของหัวใจที่ผานเขาทางไมโครโฟนเมื่อผานวงจรขยายนี้จะให 
ขนาดสัญญาณที่ โตเพียงพอที่จะตรวจดูได ด วยออสซิลโลสโคปเมื่อต้ังความไวไว ที่ช วง
0.5 V/DIV โดยเอาไมโครโฟนแนบรับเสียงจากหัวใจที่บริเวณหนาอก เพื่อใหสามารถไดยินเสียง
ดวยหู ปอนสัญญาณที่ไดจากวงจรขยายทรานซิสเตอรเขาโพเทนชิโอมิเตอรแลวปอนเขาวงจร
ขยายเสียง IC เบอร LM 386 ต้ังอัตราขยายแรงดันไวที่ 20 เทา เพื่อขับลํ าโพงอิมพีเเดนซ
ขนาด 8-32 โอหม เมือ่ปรับโพเทนชิโอมิเตอรจะไดยินระดับเสียงที่ไดจากการเตนของหัวใจออก
ทางล ําโพงตามระดบัที่ผูฟงตองการซึ่งใหเสียงดังพอสํ าหรับหองทํ างานขนาด 5X5 ตารางเมตร

จากการทดลองฟงเสียงเตนของหัวใจดวยชุดอุปกรณที่สรางขึ้น ไดทํ าการปรับเปลี่ยนวงจร
และอัตราขยายตลอดจนถึงวิธีการวางของไมโครโฟนที่แนบกับหนาอกอยูหลายลักษณะ จน
สามารถที่จะไดยินเสียงเตนของหัวใจคนปกติไดอยางชัดเจนออกทางลํ าโพง และสัญญาณที่วัด
ดวยออสซิลโลสโคปสามารถเห็นรูปสัญญาณที่มีความชัดเจนดังแสดงในภาพประกอบที่ 3-14 ซึ่ง
เทยีบเคยีงไดกับรูปคลื่นที่เห็นพิมพเผยแพรในวารสารที่เกี่ยวของทั่วไป
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               ภาพประกอบที่ 3-14  หนาจอออสซิลโลสโคปแสดงสัญญาณที่วัดไดจากเสียง
                                                ทีเ่กดิจากการเตนของหัวใจที่ผานการขยายแลว

                   ภาพประกอบที่ 3-15 หนาจอคอมพิวเตอรของสัญญาณเสียงเตนหัวใจ

การบนัทกึสัญญาณจะบันทึกโดยใชคอมพิวเตอรเปนฐาน  ซึ่งใชคอนเดนเซอรไมโครโฟน
ฟงเสียงหัวใจบริเวณหนาอก ตัวคอนเดนเซอรไมโครโฟนจะตอกับ preamplifier ซึ่งตอบสนองตอ
ยานความถีจ่าก DC ถึง 10 KHz และมีตัวกรองสัญญาณขนาดตาง ๆ  เอาทพุทจาก preamplifier 
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จะไปอินพุทของเครือ่งคอมพิวเตอร เพื่อบันทึกสัญญาณในเครื่องคอมพิวเตอรและทํ าการวิเคราะห
สัญญาณดวยแบบจํ าลองทางคณิตศาสตรและแอลกอริทึ่มที่ประดิษฐข้ึน เพื่อหาพารามิเตอรที่ใช
จ ําแนกเสยีงหัวใจปกติและเสียงหัวใจที่ผิดปกติชนิดตางๆ ซึ่งพารามิเตอรตางๆ ไดแก การฟงอัตรา
การเตนของเสียงหัวใจ, ความถี่ของเสียงหัวใจและการหาอัตราการเตนของเสียงหัวใจ โดยวิธี 
segmentation ซึ่งไดจากการบันทึกเสียงหัวใจและแสดงผลบนหนาจอคอมพิวเตอร ดังแสดงใน
ภาพประกอบที่ 3-15 ซึ่งหลักการทํ างานของเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจดวยคลื่นเสียงแสดงได
ดวยบล็อกไดอะแกรมดงัภาพประกอบที่ 3-16

ภาพประกอบที่ 3-16  บล็อกไดอะแกรมการท ํางานของเครือ่งบนัทกึและวเิคราะหเสยีงเตนของหวัใจ

Preamplifier

Microphone รับเสยีงหวัใจ

Computer

Signal Processing
Analysis

Report Parameter
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3.4  การจดัสรางปรบัปรุงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพื่อใชฟงและเก็บเสียงเตนของหัวใจ

ในสวนการพฒันาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพื่อใชชวยในการฟง วงจรอิเล็กทรอนิกสหลักที่   
ใชงานยังคงวงจรเดิมตามภาพประกอบที่ 3-13 และภาพถายวงจรอิเล็กทรอนิกสตนแบบที่ทดลอง
พฒันาขึ้นดงัภาพประกอบที่    3-17

             ภาพประกอบที่ 3-17 ภาพถายสวนวงจรอิเล็กทรอนิกสตนแบบที่ทดลองพัฒนาขึ้น

ไดท ําการประกอบวงจรสํ าเร็จรูปเพื่อใชงานแลว 5 ชุดดวยกัน สองชุดแรกใชเพื่อกลุมผู
พฒันาฮารดแวรไวทดลองใชเอง อีก 3 ชุดประกอบขึ้นเพื่อใหกลุมแพทยนํ าไปใชงานจริงเพื่อฟง
เสียงเตนของหัวใจผูปวยและเก็บบันทึกขอมูลเขาเครื่องคอมพิวเตอร ดานแพทยที่นํ าไปใชไดแบง
ข้ันตอนเปน 2 ข้ันตอนดงันี้

3.4.1 ข้ันตอนที ่1 อาศัยการฟงเปนหลัก
โดยใหแพทยเฉพาะทางหัวใจซึ่งเชี่ยวชาญในการฟงเสียงหัวใจ (heart auscultation)  

ทํ าการทดสอบฟงเสียงที่ไดจากอุปกรณที่พัฒนาขึ้นตลอดจนเสียงที่ไดจากการเลนกลับขอมูลใน
ไฟลคอมพวิเตอรวา เมื่อเทียบกับเสียงที่ไดจากการฟงจากหูฟงวาแตกตางกันอยางไรหรือไม เสียง
ทีไ่ดจากการฟงจากวงจรขยายอิเล็กทรอนิกสโดยตรงจะเปนสัญญาณแอนะล็อก สวนที่ฟงจากการ
เลนกลับในเครื่องคอมพิวเตอรจะเปนสัญญาณที่ไดจากสัญญาณดิจิตัลที่ผานการชักตัวอยางและ 
การทํ า quantization มาแลว ในเบื้องตนหากใชลํ าโพงที่มี subwoofer ชวยตองใหไดคุณภาพของ
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เสียงที่ใกลเคียงกับเสียงที่ไมใชเครื่องชวยฟงยกเวนระดับความดังทํ าใหการฟงเสียงที่แผวเบาชัด
เจนมากขึ้น ทั้งนี้ยังไมคํ านึงถึงสัญญาณที่เกิดจากกลไกการเปดปดลิ้นหัวใจตลอดการสั่นไหวของ
หวัใจและบรเิวณรอบขางที่จะใหสัญญาณเสียงที่มีความถี่ต่ํ ากวาระดับเสียงที่หูคนทั่วไปไดยิน หรือ
ความถีสู่งขึ้นในยาน ultrasonic เหนือ 18 KHz ข้ึนไป

การทดสอบเบื้องตนนี้จะชวยใหสามารถกํ าหนดขอมูลทางเทคนิคที่จะใช เช น
bandwidth ของวงจรขยายและสวนประกอบอื่นๆ ตลอดจนอตัราการชักตัวอยางและจ ํานวน bit ที่
จะใช ซึ่งสรุปไดวา bandwidth ทีใ่ชไมจํ าเปนตองเกิน 1 KHz และอตัราการชักตัวอยางใชที่ 8,000 
Hz ขนาด 16 bits ขอมูลการชักตัวอยางนี้เลือกใชจากรูปแบบเสียงมาตรฐาน ของเครื่อง
คอมพิวเตอร

3.4.2 ข้ันตอนที ่2 สรางเครื่องมือที่สะดวกตอการใชงานของแพทย
ในการทดสอบใชงานเบื้องตนอุปกรณทั้งหมดจะประกอบดวยวงจรอิเล็กทรอนิกสที่สราง

ข้ึนแลวบรรจุอยูในกลอง ซึ่งแสดงดังภาพประกอบที่  3-18  แสดงภาพถายอุปกรณที่ไดพัฒนาขึ้น
รุนแรก มีไมโครโฟนตอสายไฟฟายาวประมาณ 1 เมตร ตอเสียบเขาไปกับกลอง ลํ าโพงที่มี 
subwoofer มีสายไฟฟ าต อเข ากับกล องปกติแล วจะมีขนาดพอควรประมาณ  1ฟุต
X1ฟุต  X0.5ฟุต  ยังมีแหลงจายไฟของวงจรตองใชแหลงจายไฟฟา 220 V ดังนั้นจากกลองที่
บรรจจุงึตองมีสายไฟฟา AC ยาวประมาณ 2-3 เมตร อีกหนึ่งเสนเพื่อตอเขากับเตาเสียบบริเวณ
ใกลเคียงกับที่จะใชงาน จึงจะใชงานเพื่อฟงเสียงได เพื่อที่จะทํ าการเก็บขอมูลเขาเครื่อง
คอมพวิเตอร จึงตองมีเครื่องคอมพิวเตอรติดตั้งอยูขางๆดวย ตอมาไดมีการแกไขใหใชงานงายขึ้น
โดยใหวงจรถูกเลี้ยงดวยแบตเตอรี่ที่ชารทไฟได ขนาด 1600 mAH 1.2 V จ ํานวน 4 กอน และ
ลํ าโพงแทนดวยหูฟงคุณภาพดี จึงใชงานไดสะดวกขึ้นมีเพียงกลองอุปกรณหนึ่งกลองมีสายโยงไป
เครื่องคอมพิวเตอรหนึ่งเสน ไมโครโฟนที่มีสายโยงเขาไปที่กลอง ซึ่งอุปกรณทั้งหมดแสดง
รายละเอียดดังภาพประกอบที่ 3-19 และภาพประกอบที่ 3-20 แตอยางไรก็ตามการที่ยังตองนํ า
เครือ่งคอมพิวเตอรไปเก็บขอมูลใกลเตียงผูปวยก็ยังคงไมคอยสะดวกอยูดี
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ภาพประกอบที่ 3-18  ภาพถายอุปกรณที่ไดพัฒนาขึ้นรุนแรก

ภาพประกอบที่ 3-19  ภาพถายชุดอุปกรณที่พัฒนาขึ้นลาสุด
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                                           ภาพประกอบที่ 3-20  อุปกรณภายใน
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