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ภาคผนวก 1

การศึกษานํ ารอง

        กอนท ําการวิจัยไดมีการทํ าการศึกษานํ ารอง โดยใชฟนกรามนํ้ านมซี่ที่ 1 หรือซี่ที่ 2 จํ านวน 
10 ซีใ่นการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1.  เพือ่ปรับมาตรฐานของการตรวจดวย DIAGNOdent® การตรวจดวยตา  ภาพถายรงัสไีบทวงิ และ
การตรวจทางจุลกายวิภาค
2.  เพือ่ดูความเปนไปไดของข้ันตอนการทดลอง

-  การปรับมาตรฐาน
        กอนทํ าการศึกษาไดมีการปรับมาตรฐานของการตรวจฟนผุทางดานประชิดดวยการตรวจ
ดวยตา การตรวจดวยภาพถายรังสีไบทวิง การตรวจดวย DIAGNOdent® และการตรวจทาง      
จลุกายวิภาค โดยทันตแพทยผูศึกษาเปรียบเทียบกับทันตแพทยผูเชี่ยวชาญในการใชวิธีการตรวจ
นัน้ๆ  ทนัตแพทยผูศึกษาและทันตแพทยผูเชี่ยวชาญจะตรวจฟนตัวอยางจํ านวน 10 ซี ่แลวบันทึก
คาทีไ่ดจากเกณฑการประเมินรอยผุ หลังจากตรวจครบทั้ง 10 ซี ่ ตรวจสอบวามีซี่ใดบางที่มีความ
เห็นไมตรงกัน ในกรณีที่มีความเห็นไมตรงกัน ใหทํ าการอภิปรายจนไดขอสรุปที่ตรงกัน ในการ
ตรวจดวย  DIAGNOdent®  ไดศึกษาความนาเชื่อถือดวย โดยทันตแพทยผูศึกษาจะทํ าการตรวจ 2
คร้ัง เพื่อดูความนาเชื่อถือของการตรวจ

-  ผลการปรับมาตรฐาน
        ผลการปรับมาตรฐานของการตรวจรอยผุดานประชิดดวยตาของทันตแพทยผูศึกษา เปรียบ
เทยีบกบัทันตแพทยผูเชี่ยวชาญพบวา คา kappa statistic เทากับ 0.44  ซึง่ถอืวาจํ านวนรอยผุทาง
ดานประชิดที่ทันตแพทยทั้ง 2 คนมีความเห็นสอดคลองกันมีระดับปานกลาง (moderate 
agreement) ซึ่งไดมกีารอภิปรายผลและตรวจซํ้ าอีกครั้งพรอมทันตแพทยผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหไดขอ
ตกลงที่ตรงกัน
        สวนผลการปรับมาตรฐานของการตรวจรอยผุดานประชิดดวยภาพถายรังสีไบทวิงของทันต-
แพทยผูศึกษาเปรียบเทียบกับทันตแพทยผูเชี่ยวชาญพบวา คา kappa statistic เทากับ 0.85 ซึ่ง
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แสดงวาจํ านวนรอยผุทางดานประชิดที่ทันตแพทยทั้ง 2 คนมคีวามเห็นสอดคลองกันในระดับสูง 
(almost perfect agreement)
        ผลการปรับมาตรฐานของการตรวจรอยผุดานประชิดดวย DIAGNOdent® เมื่อวัดที่รอยผุโดย
ตรงพบวา ความสัมพันธของคาที่อานจาก DIAGNOdent® ของทันตแพทย 2 คนกับทันต-แพทยผู
เชี่ยวชาญมีคา Pearson’s correlation coefficient (r) อยูในชวง 0.94 - 0.96 แสดงวาผลการ
ตรวจฟนผุของทันตแพทยทั้ง 2 คนกับทันตแพทยผูเชี่ยวชาญมีความสัมพันธกันสูงอยางมีนัย
สํ าคัญทางสถิติ (p < 0.001) สวนผลการตรวจรอยผุทางดานประชิดของทันตแพทยผูศึกษาที่ทํ า
การตรวจ 2 คร้ังมีคา correlation coefficient (r) เทากับ 0.95 แสดงวามีความนาเชื่อถืออยูใน
ระดับสูง
        จากการหาคาความสัมพันธของการตรวจรอยผุทางดานประชิดดวย DIAGNOdent® เมื่อมี
ฟนสมัผัสของทันตแพทยทั้ง 2 คนกบัทนัตแพทยผูเชี่ยวชาญพบวา คา correlation coefficient (r)
อยูในชวง 0.82-0.95 แสดงวาผลการตรวจฟนผุของทันตแพทยทั้ง 2 คนกบัทนัตแพทยผูเชี่ยวชาญ
มคีวามสมัพนัธกันสูงอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ (p < 0.001) และความสัมพันธของการตรวจรอย
ผุทางดานประชิดดวย DIAGNOdent® เมือ่มฟีนสัมผัสของทันตแพทยผูศึกษาครั้งที่ 1 กบัคร้ังที่ 2
พบวาไดผลเชนเดียวกัน คือ คาระดับนัยสํ าคัญแบบ 2 ทางมีคานอยกวา 0.001 และมีคา
correlation coefficient (r) เทากับ 0.98 แสดงวามีความนาเชื่อถืออยูในระดับสูงเชนกัน
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ภาคผนวก 2

เครื่อง DIAGNOdent®

เครื่อง DIAGNOdent® ประกอบดวย
1.  ตัวเครื่อง
2.  ดามจับ และ Hose
3.  หวัวัดซึ่งมี 2 แบบคือ หัววัด A และหัววัด B โดยหัววัด A มรูีปรางเรียว ปลายเล็ก เหมาะสํ าหรับ
ใชในบริเวณหลุมรองฟน สวนหัววัด B จะมปีลายแบนและกวางกวาหัววัด A เหมาะสํ าหรับบริเวณ
พืน้ผิวเรียบ

          

ภาพประกอบ  แสดงเครื่อง DIAGNOdent® และหัววัด A และ B

วธิีการใชเครื่อง DIAGNOdent®

1.  เลอืกหวัวดัที่เหมาะสมกับบริเวณที่ตองการวัด
2.  ปรับมาตรฐานเครื่อง DIAGNOdent® ตามค ําแนะนํ าของบริษัทผูผลิต โดยกดปุม CAL ที่อยูบน
ตัวเครื่อง แลววางหัววัดที่ calibration disc จนกวาตัวเลข 2 ตํ าแหนงจะปรากฏบนตัวเครื่อง การ

1

2
3
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ปรับมาตรฐานเครือ่ง DIAGNOdent® จะท ําซํ ้าทกุ 1 อาทติย หรือเมือ่เปลีย่นหวัวดั เมือ่มกีารเปลี่ยน
แบตเตอรี่ หรือเมื่อทํ าความสะอาดตัวเครื่อง
3.  วางหวัวดัที่ผิวฟนบริเวณตํ าแหนงที่ไมมีรอยผุ  เพือ่เปนการบันทึกคาปกติของฟนแตละซี่  (zero 
baseline หรือ set zero)
4.  วางหวัวัดที่บริเวณรอยผุที่ตองการวัด โดยวางตัง้ฉากและแตะเบาๆที่ผิวฟน แลวเคลื่อนหัววัดไป
มาในลกัษณะของการลากกวาด โดยที่หนาตัดของหัววัดอยูในแนวเดิมตลอดเวลาที่เคลื่อน จนพบ
จดุทีม่ีคาสูงสุด บันทึกคาที่วัดได  ตัวเลขที่แสดงบนหนาปดของเครื่อง DIAGNOdent® จะมี 2 คา 
คือคาที่วัดได ณ ตํ าแหนงนัน้ (moment) และคาที่มากที่สุดที่บันทึกได (peak) ซึง่คาที่ไดจะมีต้ังแต 
0 ถงึ 99 โดยตวัเลขทีม่คีาตํ ่าหมายถึงฟนปกติ สวนตัวเลขที่มีคาสูงหมายถึงมีการเกิดฟนผุ




