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บทที่ 5

บทสรุป

สรปุผลการวิจัย
        จากการศึกษา ไดขอสรุปดังนี้คือ
1.  DIAGNOdent® มคีวามนาเชื่อถือของการตรวจสูง (ICC = 0.97 – 0.99) จงึอาจนํ ามาใชในการ
ติดตามการลกุลามหรือการหยุดลุกลามของรอยโรคฟนผุในฟนซี่หนึ่งๆไดเมื่อระยะเวลาผานไป ทํ า
ใหสามารถท ํานายและคนหาแนวทางในการรักษาตอไปไดทันทวงที
2.  การตรวจดวย DIAGNOdent® โดยการวางหัววัดที่ตํ าแหนงและมุมตางๆ สามารถใชตรวจฟนผุ
ทางดานประชดิทีม่ฟีนสัมผัสได เนื่องจากมีความสัมพันธในระดับปานกลางถึงสูงกับการตรวจดวย 
DIAGNOdent® ทีร่อยผุโดยตรง (r = 0.487 – 0.631) แตคาความสัมพันธจะสูงที่สุดเมื่อใชคา 
DIAGNOdent® สูงสดุจากการวัดในตํ าแหนงตางๆ (r = 0.682) ดังนัน้จงึควรตรวจทั้งบริเวณสันริม
ฟนบนดานบดเคี้ยว ดานขางแกม และดานขางลิ้น เพื่อนํ าคา DIAGNOdent® ทีสู่งที่สุดมาใชใน
การประเมินผลระดับของฟนผุ
3.  การตรวจฟนผุทางดานประชิดในฟนนํ้ านมโดยการตรวจดวยตา  มคีวามสมัพันธกับการตรวจ
ทางจุลกายวิภาค (r = 0.623) นอยกวาความสัมพันธระหวางการตรวจดวยภาพถายรังสีไบทวิง 
และการตรวจดวย DIAGNOdent® (ทัง้เมือ่วัดที่รอยผุโดยตรงและเมื่อมีฟนสัมผัส) กับการตรวจ
ทางจุลกายวิภาค (r = 0.793, 0.849, 0.768 ตามลํ าดับ)
4.  ความลกึของรอยผุที่ตรวจพบทางคลินิก มคีวามสมัพันธในระดับปานกลางกับการตรวจโดยใช  
DIAGNOdent® เมือ่วัดที่รอยผุโดยตรง (r = 0.408) สวนต ําแหนงของรอยผุจะไมมีความสัมพันธ
กบัการตรวจดวย DIAGNOdent® เมือ่มีฟนสัมผัส (r = -0.359 – 0.056)
5.  การตรวจฟนผทุางดานประชิดที่มีฟนสัมผัสดวยตาเมื่อแยกเปนฟนผุและฟนไมผุ โดยเทียบกับ
การตรวจทางจุลกายวิภาคพบวา คาความไวเทากับ 0.674 และคาความจํ าเพาะเทากับ 0.833  แต
ทัง้นีจ้ะแยกไดเพียงวาเปนฟนผุ โดยไมสามารถบอกถึงระดับความลึกของฟนผุได
6.  การตรวจฟนผทุีไ่มเปนรูชัดเจนทางดานประชิดเมื่อมีฟนสัมผัสดวยภาพถายรังสีไบทวิง  มีคา
ความไวระดบัปานกลาง แตมีคาความจํ าเพาะสูงเมื่อเทียบกับการตรวจทางจุลกายวิภาค โดยการ
ตรวจดวยภาพถายรังสีไบทวิงมีคาความไวอยูในชวง 0.41 – 0.69 คาความจํ าเพาะเทากับ 1.00
และพบวาคาความไวที่ระดับ D1 และ D2 มคีามากกวาคาความไวที่ระดับ D3
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7.  คาจุดตัดของการตรวจดวย DIAGNOdent® เมือ่มฟีนสัมผัสในการตรวจฟนผุที่ระดับ D1, D2

และ D3 มคีาเทากับ 2, 2 และ 4 ตามลํ าดับ และ DIAGNOdent® ไมสามารถแยกฟนผุที่ระดับ D1

กับ D2 เมื่อมีฟนสัมผัสได
8.  คาความไวและความจํ าเพาะของการตรวจฟนผุทางดานประชิดในฟนนํ้ านมดวยเครื่อง 
DIAGNOdent® เมือ่มฟีนสัมผัสมีคาสูงในทุกระดับของการผุ  โดยคาความไวอยูในชวง 0.75 – 
0.89 และคาความจํ าเพาะอยูในชวง 0.86 – 0.94 ซึง่มคีาความไวสูงกวาการตรวจดวยตาและภาพ 
ถายรงัสไีบทวิง แตมีคาความจํ าเพาะตํ่ ากวาการตรวจดวยภาพถายรังสีไบทวิง
        จากผลการศึกษานี้ สรุปไดวา DIAGNOdent® มศัีกยภาพในการตรวจฟนผุทางดานประชิด
ในฟนนํ้ านมที่มีการผุในระดับตางๆดีกวาวิธีการอื่น  แตการที่จะนํ าผลการทดลองนี้ไปใชในทาง
คลินิกนั้นยังไมมีขอสรุปที่แนนอน  เนือ่งจากการศกึษาในครั้งนี้เปนเพียงการศึกษาในหองปฏิบัติ
การที่มีสภาวะแวดลอมแตกตางจากภายในชองปาก  ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาทางคลินิกตอไป
อยางไรก็ตามสามารถนํ า DIAGNOdent® มาใชในการติดตามรอยโรคและคัดกรองฟนผุรวมกับ
การตรวจวธิอ่ืีน เพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมสํ าหรับฟนแตละซี่ได  


